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ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. 000017/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 000053/2025

Às 08:30 do dia 13/06/2025, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar
os  procedimentos  relativos  ao  presente  Pregão,  Amparo  legal  Lei  14.133/2021,  Art.  28,  I,  cujo  objeto  é
(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO, com instalação e treinamento operacional
inclusos, para atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de João Monlevade, em conformidade
com o disposto na Resolução SES/MG 8.183/2022.).
Inicialmente,  o(a)  Pregoeiro(a)  abriu  a  sessão  pública  em  atendimento  às  disposições  contidas  no  edital,
divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.  Ao final  do prazo previsto no edital,  foram
encerradas  as  ofertas  de  lance  e  dado  prosseguimento  aos  demais  tramites  do  processo  até  sua  fase  de
homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso.
Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: 02/06/2025
Limite de impugnação: 10/06/2025 08:30
Final da Proposta/Início da Sessão: 13/06/2025 às 08:30

Esclarecimentos e Impugnações
Solicitação Resposta
Nome: MARLY SAYURI EISHYMA Nome: Bárbara Míriam Braga Maciel

Impugnação:
Ilmo. Pregoeiro(a) e Comissão de Licitação, A empresa CANON
MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº
46.563.938/0014-35, vem solicitar revisão das especificações técnicas,
referente ao Anexo I – Termo de Referência – Item 01 - APARELHO
ULTRASSONOGRAFIA COM NOBREAK COMPATÍVEL COM O
EQUIPAMENTO, pelos seguintes motivo no documento em anexo.
PEDIDO_DE_REVISAO.pdf

Resposta:
Prezados, segue resposta ao pedido de impugnação.
RESPOSTA_AO_PEDIDO_DE_IMPUGNACAO_01-02-03_PREGAO_17-2025_Canon_e_Alfamed_e_Pareceres_Tecnicos.pdf

Nome: MARLY SAYURI EISHYMA Nome: Bárbara Míriam Braga Maciel

Impugnação:
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 46.563.938/0014-35, com
sede à [inserir endereço], por seu representante legal infra-assinado,
vem respeitosamente, à presença de V.Sa., com fundamento na Lei nº
14.133/2021, apresentar pedido de revisão de especificações técnicas e
esclarecimentos constantes do Termo de Referência – Anexo I, nos
seguintes termos no anexo. PEDIDO_DE_REVISAO.pdf

Resposta:
Prezados, segue resposta ao pedido de impugnação.
RESPOSTA_AO_PEDIDO_DE_IMPUGNACAO_01-02-03_PREGAO_17-2025_Canon_e_Alfamed_e_Pareceres_Tecnicos.pdf

Nome: LEDIANE ALVES PINHEIRO Nome: Bárbara Míriam Braga Maciel

Impugnação:
Boa tarde! Segue impugnação da Alfa Med
IMPUGNACAO_ALFAMED.pdf

Resposta:
Prezados, segue resposta ao pedido de impugnação.
RESPOSTA_AO_PEDIDO_DE_IMPUGNACAO_01-02-03_PREGAO_17-2025_Canon_e_Alfamed_e_Pareceres_Tecnicos.pdf

Nome: Avelino de Campos Figueira Nome: Carmem Augusta Braga Maciel

Impugnação:
Estimada Comissão, boa tarde! Segue pedido de impugnação da Philips Medical Systems Ltda.
Pedido_de_Impugnacao_-_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_DE_JOAO_MONLEVADE_-_6508451_(002).pdf

Resposta:
Prezados, segue resposta ao pedido de impugnação.
RESPOSTA_AO_PEDIDO_DE_IMPUGNACAO_17-2025_-_Philips_Medical_Systems_Ltda_assinado.pdf

Lote 1 (Lote Fracassado)
Lote 1

http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/247bed4f-3825-476f-b0fb-297d43b5bef0.pdf
http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/9143275d-eb7f-4c44-a200-f81fd96071ff.pdf
http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/d975c408-5d78-4b1e-b416-96d47535b898.pdf
http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/d2d901b8-04b2-4c86-badc-a23e30a9df23.pdf
http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/efe1eccd-3a79-4107-95e9-b194c5bb04af.pdf
http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/55936d51-7f5f-4e37-bcc0-72d0857e2d8d.pdf
http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/1cb8d295-a74b-43b5-bc1b-5b13c93d2fd4.pdf
http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/501f6848-eece-4e4e-bfcb-5c9f083efe32.pdf
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Fornecedor: BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 10.515.403/0001-27

Data/hora de envio 12/06/2025 08:16:37 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - APARELHO ULTRASSONOGRAFIA - COM NOBREAK COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO.

Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de
Medida

Unitário
Proposto

Aparelho de ultrassonografia SAMSUNG – HS 40 EX ANVISA
N°81549250011 - Aparelho de ultrassonografia diagnóstico com
Doppler colorido, Doppler pulsado, Power Doppler. Power Doppler
direcional, Modo B, 4B (para registro de ILA) e modo B/M, com
aplicações clínicas para as áreas de Ginecologia, Mama, Abdominal,
Obstetrícia, Musculoesquelético, Urologia, Pequenas Partes, Vascular e
Cardiologia. Sistema de processamento totalmente digital baseado em
PC; cálculo automático do Doppler em tempo real; capacidade de
magnificação da imagem tanto em tempo real quanto congelada;
imagem harmônica tecidual e de pulso invertido; imagem trapezoidal;
todos os transdutores devem ser multifrequenciais e permitirem a
seleção eletrônica de pelo menos 3 diferentes frequências para o modo
bidimensional 2D; capacidade para ajuste de imagem que permita a
otimização do aparelho para cada tipo de exame (presets); pós-
processamento de imagem. Descritivo Técnico: Monitor LED de no
mínimo 21,5” com braço articulado com ajuste de altura e rotação; Tela
de toque (touch screen) 10,1”; Teclado físico alfanumérico retrátil com
teclas retro iluminadas; Painel de controle com ajuste de altura e
rotação; 04 conexões universais simultâneas e ativas para os
transdutores (sem adaptadores); 01 conexão tipo caneta cega. 06
portas USB; 04 rodízios com travamento 05 portas equipamentos para
transdutores. 01 Porta transdutor para sonda endocavitária. Saída de
vídeo digital HDMI; SSD com capacidade de 512GB; 2000 Fps 896.000
canais digitais de processamento. Aquecedor de gel integrado ao
equipamento em dois níveis de temperatura para maior conforto do
usuário; Zoom de 8X; Memoria Cine 45.000 frames DESCRITIVO
INCOMPLETO DEVIDO A FALTA DE CARACTERES)

1,00 unidade 216.175,00

Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: HS 40 EX

Lances
Lote Etapa Fornecedor Valor do Lance Data/Hora

Lote 1 Aberta OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA ME
14.368.486/0001-20 170.000,00 13/06/2025 08:36:19

Lote 1 Aberta
BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES
LTDA
10.515.403/0001-27

170.645,00 13/06/2025 08:37:30

Lote 1 Aberta CASA HOSPITALAR EIRELI - ME
10.769.989/0001-56 209.000,00 13/06/2025 08:39:40

Lote 1 Aberta CASA HOSPITALAR EIRELI - ME
10.769.989/0001-56 199.900,00 13/06/2025 08:41:18

Lote 1 Aberta CASA HOSPITALAR EIRELI - ME
10.769.989/0001-56 189.000,00 13/06/2025 08:42:46

Lote 1 Aberta
SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO
EIRELI-ME
12.246.862/0001-88

169.900,00 13/06/2025 08:42:47
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Lote 1 Aberta CASA HOSPITALAR EIRELI - ME
10.769.989/0001-56 179.900,00 13/06/2025 08:43:37

Lote 1 Aberta OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA ME
14.368.486/0001-20 169.000,00 13/06/2025 08:43:41

Lote 1 Aberta
SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO
EIRELI-ME
12.246.862/0001-88

168.900,00 13/06/2025 08:43:53

Lote 1 Aberta OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA ME
14.368.486/0001-20 168.500,00 13/06/2025 08:44:25

Lote 1 Aberta
SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO
EIRELI-ME
12.246.862/0001-88

168.400,00 13/06/2025 08:44:37

Lote 1 Aberta OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA ME
14.368.486/0001-20 168.230,00 13/06/2025 08:44:54

Lote 1 Aberta CASA HOSPITALAR EIRELI - ME
10.769.989/0001-56 169.890,00 13/06/2025 08:44:58

Lote 1 Aberta
ADEM DISTRIBRUIDORA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
07.155.661/0001-35

197.000,00 13/06/2025 08:45:13

Lote 1 Aberta
SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO
EIRELI-ME
12.246.862/0001-88

161.380,00 13/06/2025 08:45:19

Lote 1 Aberta CASA HOSPITALAR EIRELI - ME
10.769.989/0001-56 159.900,00 13/06/2025 08:45:26

Lote 1 Aberta OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA ME
14.368.486/0001-20 161.395,50 13/06/2025 08:45:27

Lote 1 Aberta
SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO
EIRELI-ME
12.246.862/0001-88

151.830,00 13/06/2025 08:45:55

Lote 1 Aberta OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA ME
14.368.486/0001-20 153.340,00 13/06/2025 08:46:16

Lote 1 Aberta CASA HOSPITALAR EIRELI - ME
10.769.989/0001-56 159.000,00 13/06/2025 08:46:30

Lote 1 Aberta
SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO
EIRELI-ME
12.246.862/0001-88

151.000,00 13/06/2025 08:46:47

Lote 1 Aberta CASA HOSPITALAR EIRELI - ME
10.769.989/0001-56 157.890,00 13/06/2025 08:46:55

Lote 1 Aberta
SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO
EIRELI-ME
12.246.862/0001-88

149.980,00 13/06/2025 08:47:37

Lote 1 Aberta CASA HOSPITALAR EIRELI - ME
10.769.989/0001-56 154.900,00 13/06/2025 08:47:49

Lote 1 Aberta
Biogram Comércio de Insumos
Farmacêuticos Ltda
30.540.358/0001-78

153.000,00 13/06/2025 08:48:19

Lote 1 Aberta
SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO
EIRELI-ME
12.246.862/0001-88

147.250,00 13/06/2025 08:48:50

Lote 1 Aberta CASA HOSPITALAR EIRELI - ME
10.769.989/0001-56 150.000,00 13/06/2025 08:49:12
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Lote 1 Aberta
SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO
EIRELI-ME
12.246.862/0001-88

142.475,00 13/06/2025 08:49:39

Lote 1 Aberta CASA HOSPITALAR EIRELI - ME
10.769.989/0001-56 144.900,00 13/06/2025 08:50:04

Lote 1 Aberta CASA HOSPITALAR EIRELI - ME
10.769.989/0001-56 142.000,00 13/06/2025 08:51:12

Lote 1 Aberta
SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO
EIRELI-ME
12.246.862/0001-88

134.870,00 13/06/2025 08:51:40

Lote 1 Aberta CASA HOSPITALAR EIRELI - ME
10.769.989/0001-56 139.900,00 13/06/2025 08:51:49

Lote 1 Aberta CASA HOSPITALAR EIRELI - ME
10.769.989/0001-56 136.890,00 13/06/2025 08:52:53

Lote 1 Aberta CASA HOSPITALAR EIRELI - ME
10.769.989/0001-56 133.500,00 13/06/2025 08:54:08

Lote 1 Negociação CASA HOSPITALAR EIRELI - ME
10.769.989/0001-56 133.500,00 13/06/2025 08:57:05

Lote 1 Negociação
SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO
EIRELI-ME
12.246.862/0001-88

134.870,00 13/06/2025 13:22:08

Lote 1 Negociação
Biogram Comércio de Insumos
Farmacêuticos Ltda
30.540.358/0001-78

153.000,00 16/06/2025 08:00:14

Lote 1 Negociação
OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA
ME
14.368.486/0001-20

153.340,00 16/06/2025 08:48:15

Lote 1 Negociação
BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES
LTDA
10.515.403/0001-27

170.645,00 16/06/2025 10:51:47

Chat
Apelido Mensagem Data/Hora

Sistema As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados. 13/06/2025 08:30:37

Sistema As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas. 13/06/2025 08:34:54

Pregoeiro(a) As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa. 13/06/2025 08:34:54

Pregoeiro(a) Bom dia a todos. 13/06/2025 08:35:21

Sistema Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances! 13/06/2025 08:35:28

Sistema O fornecedor 07 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 13/06/2025 08:57:16

Pregoeiro(a) Prezados, estamos procedendo na análise do catálogo apresentado pela empresa
melhor colocada. 13/06/2025 09:08:07
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Pregoeiro(a)

Fornecedor: CASA HOSPITALAR EIRELI - ME, em análise da documentação
apresentada pelo fornecedor CASA HOSPITALAR EIRELI - ME para o modelo VIV20,
identificamos os seguintes pontos: o manual anexo é de caráter genérico para os
modelos da marca, não permitindo uma avaliação específica e detalhada do modelo
VIV20 em questão. O catálogo fornecido indica que diversos itens essenciais,
conforme exigências do Termo de Referência, são opcionais e, portanto, não seriam
inclusos na configuração básica do aparelho. Adicionalmente, o catálogo não contém
informações cruciais para a avaliação de conformidade do modelo VIV20 com as
especificações exigidas no item 3.3. &039;Descrição detalhada do item&039; do
Termo de Referência. Diante do exposto e em caráter de diligência, solicitamos a
apresentação de documento complementar que contenha todas as informações
detalhadas e específicas do modelo VIV20, em estrita conformidade com as
exigências do item 3.3. do Termo de Referência. O prazo é de 2 horas.

13/06/2025 09:40:33

Fornecedor 7 O fornecedor 07 solicitou envio de mensagem. 13/06/2025 10:00:39

Fornecedor 7 Bom dia. 13/06/2025 10:01:07

Pregoeiro(a) Bom dia 13/06/2025 10:03:28

Fornecedor 7
Em relação ao manual incluir outros aparelhos, a diferença está nos softwares e
hardwares mais avançados. O equipamento VIV20 contempla plenamente o que foi
solicitado no termo de referencia.

13/06/2025 10:03:57

Fornecedor 7
Em comum DOPPLER colorido direcional, POWER DOPPLER colorido, DOPPLER
pulsado e DOPPLER CONTÍNUO, DOPPLER TISSULAR, MODO B, MODO M, são
modos comuns e básicos para todos os equipamentos comercializados, inclusive os
nossos concorrentes.

13/06/2025 10:07:32

Pregoeiro(a)

Fornecedor: CASA HOSPITALAR EIRELI - ME, a área técnica informou que para o
item Transdutor Linear eletrônico multifrequencial que cubram a faixa mínima de
frequência de 8,0 MHz a 18,0 MHz, o modelo proposto pela empresa abrange 4,2
MHz - 16,0 MH (como opcional). Mesmo o termo de referência permitindo variação
na Banda larga de frequência “apenas uma variação de frequência de 01 MHz para
cima ou para baixo”, o modelo não atenderia.

13/06/2025 10:08:28

Fornecedor 7 Incluindo MODO 2B, 4B, b+m, duplex, triplex, B+color em tempor real, isso tudo é
comum. 13/06/2025 10:11:41

Pregoeiro(a)

Fornecedor: CASA HOSPITALAR EIRELI - ME, a área técnica informou que para o
item Modo Dual/Quad: Permite dividir a tela em dois ou quatro e colocar modos de
imagem independentes em cada divisão de tela (2D+Color, 2D+Doppler espectral), o
modelo proposto pela empresa é divisão de tela em 1, 2 e 4 (modo B, 2B, 4B).
Divergentes do exigido, não possuem o solicitado 2D+Color, 2D+Doppler espectral.

13/06/2025 10:14:17

Fornecedor 7 Sobre os transdutores: 13/06/2025 10:20:27

Fornecedor 7
Variações mínimas na faixa de frequência,são tecnicamente aceitáveis, comuns no
mercado, e não comprometem a qualidade do diagnóstico nem as funcionalidades
exigidas. Conforme as diretrizes: IEC 60601-2-37 – Norma internacional que
estabelece requisitos específicos de segurança e desempenho.

13/06/2025 10:25:44

Fornecedor 7

O transdutor fornecido atende integralmente às normas técnicas e de segurança
aplicáveis, incluindoIEC 60601-2-37 – Norma internacional que estabelece requisitos
específicos de segurança e desempenho essencial para equipamentos de ultrassom
médico diagnóstico. Regulamentação da ANVISA (RDC nº 751/2022) – Que disciplina
a regularização de dispositivos médicos no Brasil.

13/06/2025 10:26:32

Fornecedor 7 a nossa sonda é especifica para pequenas partes, tendo um FOV pequeno também
para ajudar nos exames que exigem uma imagem superficial 13/06/2025 10:27:16

Fornecedor 7 sobre os modos de 1,2,4 imagens 1 imagem é modo B 2 imagens é modo 2B 4
imagens é modo 4B 13/06/2025 10:28:17

Fornecedor 1 O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem. 13/06/2025 12:18:50
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Sistema

O fornecedor CASA HOSPITALAR EIRELI - ME foi Inabilitado no(s) lote(s) 1..
Justificativa: O modelo de equipamento apresentado não atende às especificações
técnicas exigidas pelo instrumento convocatório. A análise detalhada, conduzida pela
área técnica do Município, médicos especialistas e a técnica analista clínica,
identificou as seguintes não conformidades: Transdutor Linear Eletrônico
Multifrequencial: A faixa de frequência ofertada não cumpre o mínimo exigido de 8,0
MHz a 18,0 MHz, mesmo com a tolerância de ± 1 MHz. Para exames
dermatológicos, é imprescindível uma frequência significativamente mais alta;
Divisão de Tela: O equipamento não possui as divisões de tela solicitadas (2D+Color
e 2D+Doppler espectral); Suportes para Transdutores: Não há um mínimo de 05
suportes integrados para transdutores; Aquecimento de Gel: O equipamento não
oferece 02 níveis de temperatura para aquecimento do gel. Diante dessas
inconformidades, o modelo ofertado não a

13/06/2025 13:22:03

Sistema O fornecedor 03 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 13/06/2025 13:22:12

Pregoeiro(a) Ainda sobre a inabilitação do fornecedor 07, o mesmo não nenhum documento
complementar dentro do prazo estabelecido. 13/06/2025 13:23:08

Pregoeiro(a)
Fornecedor: SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME, solicito o anexo da
ficha técnica do produto, contendo as informações detalhadas, para análise da área
técnica responsável. O prazo é de 02 (duas) horas.

13/06/2025 13:26:19

Fornecedor 7 SR, os documentos foram anexados na plataforma para análise, como conta, catalogo
e manual, documentos esses que já comprovaria o atendimento. 13/06/2025 13:30:27

Fornecedor 7 Esclarecemos via chat os apontamentos que foram feitos, e os documentos
comprobatórios, já haviam sido inseridos. 13/06/2025 13:31:35

Fornecedor 7 Solicitamos a revisão, e um respaldo técnico para nossa desclassificação. 13/06/2025 13:32:07

Pregoeiro(a)

Fornecedor: CASA HOSPITALAR EIRELI - ME, conforme informado às 09:40:33, em
análise da documentação apresentada pelo fornecedor para o modelo VIV20,
identificamos os seguintes pontos: o manual anexo é de caráter genérico para os
modelos da marca, não permitindo uma avaliação específica e detalhada do modelo
VIV20 em questão. O catálogo fornecido indica que diversos itens essenciais,
conforme exigências do Termo de Referência, são opcionais e, portanto, não seriam
inclusos na configuração básica do aparelho. Adicionalmente, o catálogo não contém
informações cruciais para a avaliação de conformidade do modelo VIV20 com as
especificações exigidas no item 3.3. “Descrição detalhada do item” do Termo de
Referência. Diante do exposto foi solicitado em caráter de diligência, a apresentação
de documento complementar que contenha todas as informações detalhadas e
específicas do modelo VIV20, em estrita conformidade com as exigências do item
3.3. do Termo de Referência. O prazo foi de 2 horas e a

13/06/2025 13:37:41

Pregoeiro(a) O prazo foi de 2 horas e a empresa não anexou. 13/06/2025 13:37:50

Pregoeiro(a)
Quando ao pedido de revisão e respaldo técnico, os médicos e a técnica analista
clínica responsáveis pela avaliação deste certame analisaram todos parâmetros que
o catálogo informava e os motivos já foram informados junto à inabilitação da
empresa.

13/06/2025 13:38:47

Fornecedor 7 como nao anexamos? se já haviamos enviado? os documentos comprobatórios, seria
o manual. 13/06/2025 13:46:39

Pregoeiro(a) o manual anexo é de caráter genérico para todos os modelos da marca, não
permitindo uma avaliação específica e detalhada do modelo VIV20 em questão. 13/06/2025 13:47:54

Fornecedor 7 O único documento que comprova a parte técnica, é o MANUAL que está registrado
no site da ANVISA. 13/06/2025 13:47:55

Fornecedor 7
Em relação ao manual incluir outros aparelhos, a diferença está nos softwares e
hardwares mais avançados. O equipamento VIV20 contempla plenamente o que foi
solicitado no termo de referencia.

13/06/2025 13:50:09
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Pregoeiro(a)

Manual de instruções não é ficha técnica ou catálogo com as especificações
detalhadas do produto. A ficha técnica deverá incluir imagens nítidas e
especificações definidas do produto, conforme as especificações e demais
informações relevantes, garantindo total clareza e eliminando possíveis dúvidas que
a administração possa ter sobre o item.

13/06/2025 13:51:05

Fornecedor 7 OK. Agradeço. 13/06/2025 13:52:05

Fornecedor 1
Sr. Pregoeiro boa tarde! O retorno do chat é após o prazo de 2h fornecido ao
licitante para envio da documentação? Posso me ausentar de acompanhar p chat
nesse tempo?

13/06/2025 13:58:31

Pregoeiro(a) Fornecedor 01 é de até 02 (duas) horas. O fornecedor melhor colocado pode anexar
a qualquer tempo dentro deste prazo. 13/06/2025 13:59:22

Fornecedor 1 Entendo, falo sobre interposição de recurso por exemplo, seria apos este prazo ou
tenho que ficar aqui acompanhando o tempo todo 13/06/2025 14:00:49

Pregoeiro(a)

Conforme item 13.1 do Edital, assim que a Pregoeira declarar o vencedor e
concederá o prazo de no mínimo 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

13/06/2025 14:03:17

Fornecedor 3 O fornecedor 03 solicitou envio de mensagem. 13/06/2025 14:10:32

Fornecedor 3 Boa tarde Sr. Pregoeiro, estamos providenciando o documento solicitado 13/06/2025 14:11:16

Pregoeiro(a) Fornecedor 03, o modelo cotado possui teclado alfanumérico ou touch screen
RETRÁTIL e iluminado? 13/06/2025 14:13:31

Fornecedor 3 O modelo ofertado possuí os dois modelos de teclados, alfanumérico retratil
iluminado e teclado em tela touch screen. 13/06/2025 14:23:35

Fornecedor 3 !!!!! 13/06/2025 14:24:59

Pregoeiro(a) Certo, estamos aguardo o documento solicitado. 13/06/2025 14:25:50

Fornecedor 3 Sr. Pregoeiro, catalogo/ficha técnica e manual anexados! Podem confirmar o
recebimento por favor? 13/06/2025 15:18:35

Pregoeiro(a) Recebido, iremos analisar. 13/06/2025 15:21:12

Fornecedor 3 Ok, qualquer duvida estamos à disposição 13/06/2025 15:25:04

Pregoeiro(a)
Fornecedor 03, o manual anexo é de caráter genérico para todos os modelos da
marca, não permitindo uma avaliação específica e detalhada do modelo S300 em
questão.

13/06/2025 15:28:44

Fornecedor 3
Correto, o manual é referente a linha S da marca VINNO, as configurações que não
mencionam algum modelo especifico, se enquadram para toda a linha de
equipamentos citados no manual. Porém se tiver alguma duvida sobre alguma
configuração em especifico é só perguntar, estamos à disposição para esclarecer.

13/06/2025 15:32:23

Fornecedor 3
Vale destacar que temos uma vasta linha de equipamentos de ultrassonografia e
estamos ofertando um equipamento para atender na integra o termo de referencia
do edital, até mesmo com superioridade ao solicitado.

13/06/2025 15:35:23

Pregoeiro(a) O documento anexado não possui a faixa de frequência para cada Transdutor. 13/06/2025 15:36:01

Pregoeiro(a) O equipamento não possui as divisões de tela solicitadas (2D+Color e 2D+Doppler
espectral). 13/06/2025 15:39:08

Pregoeiro(a) O Teclado Alfanumérico ou touch screen apresentado pela marca é reclinável e não
retrátil, conforme exigido. 13/06/2025 15:39:20
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Fornecedor 3

correto, os equipamentos da linha S é uma linha nova marca VINNO com tecnologias
avançadas e inteligência artificial, por se tratar de algo recentemente lançado, o
manual atualizado e com informações mais completas esta sendo atualizado no site
da ANVISA, porém como possuí os modelos dos transdutores no manual enviado, não
posuindo somente as frequencias, conseguimos comprovar as frequencias com o
manual de outra linha da marca VINNO, por se tratar dos mesmos modelos de
transdutores.

13/06/2025 15:44:12

Fornecedor 3 destacamos que os transdutores ofertados e as frequencias constam na proposta
envida. 13/06/2025 15:45:03

Fornecedor 3 o telcado touch screen é reclinavel, porém o teclado fisico alfa numérico é retratil,
como o edital solicita um modelo ou outro, atendemos perfeitamente o solicitado 13/06/2025 15:46:50

Pregoeiro(a) Necessito das informações para o modelo cotado S300, sem as devidas informações
não é possível avaliar a marca. 13/06/2025 15:47:10

Pregoeiro(a) o teclado pode ser Alfanumérico ou touch screen, mas ambos devem ser retráteis. E
não reclináveis. Não localizei a informação que o teclado é retrátil. 13/06/2025 15:48:14

Fornecedor 3 Sr. Pregoeiro, o edital solicita, um teclado alfanumerico ou touch screen reclinavel,
nós posuimos o teclado alfanumérico (fisico) retratil atendendo o solicitado 13/06/2025 15:54:46

Pregoeiro(a) O edital solicita "Teclado Alfanumérico ou touch screen retrátil e iluminado;" 13/06/2025 15:55:51

Pregoeiro(a) Deve ser retrátil. Não menção sobre poder ser reclinável. 13/06/2025 15:56:24

Pregoeiro(a) Deve ser retrátil. Não há menção sobre poder ser reclinável. 13/06/2025 15:56:38

Fornecedor 3 correto, nosso teclado alfnumerico fisico é retratil, qual a duvida ? 13/06/2025 15:57:31

Pregoeiro(a) Não localizei nos documentos anexados a informação que o teclado alfanumérico é
retrátil e iluminado. Gentileza identificar. 13/06/2025 15:58:47

Fornecedor 3 quando o edital abre brechas para um ou outro, não há necessidade de possuir os
dois teclados muito menos que ambos sejam retrateis 13/06/2025 15:58:55

Pregoeiro(a) Sim. esse não é o caso. Podemos aceitar ou teclado alfanumérico ou touch screen,
mas ambos devem ser retráteis e iluminados. 13/06/2025 16:00:35

Fornecedor 3
Sr. pregoeiro, se o edital solicita um teclado ou outro, porque que ambos precisam
ser retrateis? nosso equipamento possuí os dois teclados, porém somente um é
retratil, porém o edital nao exige que possua dois teclados, ele diz deve possuir um
ou outro.

13/06/2025 16:05:49

Pregoeiro(a) Onde está a informação que o teclado alfanumérico é retrátil e iluminado? 13/06/2025 16:06:48

Pregoeiro(a) Onde está a informação no seus anexos que o teclado alfanumérico é retrátil e
iluminado? 13/06/2025 16:07:52

Pregoeiro(a) Fornecedor 03, para os transdutores, preciso das informações das frequências no
catálogo da marca e não na proposta. 13/06/2025 16:13:46

Fornecedor 3 Na pagina 12 do manual fornecido, consta a imagem completa do equipamento,
aonde esta visível a bandeja retratil do teclado alfanumerico fisico. 13/06/2025 16:15:18

Pregoeiro(a) Não é possível identificar o teclado pela imagem na página 12, e em todo o manual
não há sequer a menção da palavra retrátil. 13/06/2025 16:17:37

Fornecedor 3
caso a imagem não seja o suficiente, posso criar um link com video comprovando
atendimento. Como mencionei, o manual esta passando por atualização na anvisa e
tem algumas informações que não constam no mesmo.

13/06/2025 16:20:08

Fornecedor 3
Referente ao questionamento: "divisões de tela solicitadas (2D+Color e 2D+Doppler
espectral)" Doppler espectral: onda pulsada e onda contínua (PW e CW) Manual
página 49/294 - "3.15 Vários formatos de exibição", comprova o solicitado

13/06/2025 16:24:54

Fornecedor 3 https://www.dropbox.com/scl/fi/5cl85f4dhx6476248syn3/Teclado-S300.mp4?rlkey=7559yaknjp5rgt5ux5y7okgc0&dl=0 13/06/2025 16:27:30
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Fornecedor 3
link vídeo do equipamento VINNO S300, comprovando conforme imagem do folder e
manual, "Teclado Alfanumérico ou touch screen retrátil e iluminado": o teclado físico
retrátil e telaclado touch screen iluminado

13/06/2025 16:32:11

Fornecedor 3 Caso não consiga abrir o vídeo, apenas copiar e colar na barra do navegador 13/06/2025 16:32:43

Pregoeiro(a)

Fornecedor 03, Em relação à nossa solicitação, reiteramos a necessidade de que o
equipamento seja dotado de um teclado alfanumérico retrátil e iluminado ou,
alternativamente, um teclado touchscreen retrátil e iluminado. No vídeo
apresentado, observamos que foi demonstrado apenas o espaço para acomodação do
teclado, e não a inclusão do item "teclado alfanumérico retrátil e iluminado" como
parte integrante do equipamento. A especificação deste formato de teclado é
mandatório, visando a ergonomia dos operadores. Os profissionais que utilizarão
este equipamento realizam um volume elevado de procedimentos (aproximadamente
1.200 exames de ultrassom por mês), e a presença de um teclado retrátil garante
uma postura adequada durante longos períodos de uso. Adicionalmente, o recurso de
iluminação é crucial devido ao ambiente de baixa luminosidade onde o equipamento
será operado, assegurando a visibilidade das teclas e a precisão na digitação.

13/06/2025 16:43:28

Fornecedor 3 Bom irmeos ao edital 13/06/2025 16:44:52

Fornecedor 3 e nao foi ap´reesentado o rteclado fisico devido a nao termos o mesdmo em estoque 13/06/2025 16:45:10

Fornecedor 3 a questao aqui bem frisada de vcs seria sobre a parte RETRATIL 13/06/2025 16:45:31

Fornecedor 3 VCS mencionam duas OPÇOES, Certo? 13/06/2025 16:45:44

Fornecedor 3 1º OPÇAO: "Teclado Alfanumérico" 13/06/2025 16:46:13

Fornecedor 3 Equipamento foi solictado teclado ALFANUMERICO, OU OU 2º OPÇÃO: "touch
screen retrátil e iluminado" 13/06/2025 16:47:38

Pregoeiro(a) Fornecedor 03, a empresa não apresentou catálogo com as frequências dos
transdutores. 13/06/2025 16:48:15

Fornecedor 3
nenhum concorrente no mercado POSSUI Equipamento com TELA TOUCH SCREEN
RETRATIL, ou a tela é FIXA ou ANGULAVEL, a tela TOUCH SCREEN TECLADO
ALFANUMERICO E TODA ILUMINADO DEVIDO A SER TOUCH, IGUAL DE
CELULAR

13/06/2025 16:48:52

Fornecedor 3 NOSSO DESCRITIVO menciona as medidas de frequencvias pois nao fizemos copia e
cola do edital 13/06/2025 16:49:27

Fornecedor 3 ISTO ja e algo que a empresa sde compromete 13/06/2025 16:50:42

Fornecedor 3 pois a proposta segue assinada sendo um documento valido 13/06/2025 16:51:19

Pregoeiro(a) Certo, iremos avaliar. 13/06/2025 16:53:03

Fornecedor 3 link vídeo comprovando conforme Manual a divisão de tela: 13/06/2025 16:53:35
Fornecedor 3 https://www.dropbox.com/scl/fi/iaho70cmuq14uj9bow1i1/Divis-es-de-tela-solicitadas-2D-Color-e-2D-Doppler-espectral-_S300.mp4?rlkey=nmu1vb87gwxc1mktrp382ejqb&dl=0 13/06/2025 16:53:36

Pregoeiro(a) Prezados, a sessão estará suspensa a partir das 17h00, com retorno agendado para
segunda (16/06) às 08h00. 13/06/2025 16:53:42

Fornecedor 3 https://www.dropbox.com/scl/fo/cw5c4gil374aje75sdshs/AHmMpVLKg2RafRZuE-ha6wI?rlkey=wgs6nisyl53yojwrofi54wg4j&dl=0 13/06/2025 17:06:47

Fornecedor 3 Video comprovando que o teclado é retrátil e iluminado 13/06/2025 17:07:44

Fornecedor 3 e teclado alfanumérico 13/06/2025 17:07:54

Pregoeiro(a) Bom dia a todos. 16/06/2025 07:59:22

Sistema

O fornecedor SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME foi Inabilitado
no(s) lote(s) 1.. Justificativa: O produto cotado não atende às especificações do
Termo de referência quanto às faixas de frequência do: 1) Transdutor Linear
eletrônico multifrequencial; 2) Transdutor Linear eletrônico multifrequencia; e 4)
Transdutor Endocavitário eletrônico multifrequencial. As faixas de frequência para
esses itens não respeitam a variação de frequência de 01 MHz para cima ou para
baixo, estando assim em desacordo com o exigido no Edital.

16/06/2025 08:00:07
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Sistema O fornecedor 06 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 16/06/2025 08:00:32

Pregoeiro(a) Fornecedor: Biogram Comércio de Insumos Farmacêuticos Ltda, solicito o anexo da
ficha técnica e o registro da ANVISA. O prazo é de 02 (duas) horas. 16/06/2025 08:04:08

Fornecedor 6 O fornecedor 06 solicitou envio de mensagem. 16/06/2025 08:14:02

Fornecedor 6 foi anexado manual do aparelho bem como registro na anvisa, estamos a disposição
para esclarecimentos adicionais caso seja necessário 16/06/2025 08:15:35

Pregoeiro(a) Fornecedor 06, o manual anexado não específico para o modelo cotado (Magnus A5).
Solicito anexo de documento que possibilite a análise para o modelo. 16/06/2025 08:19:11

Fornecedor 6
este é o manual disponibilizado pela fabrica e disponibilizado para registro na
anvisa, há a separação das especificação do A5 e do A7, todas as informações sobre
especificaçoes do aparelho e dos transdutores constam no documento anexado, é um
documento extenso e detalhado

16/06/2025 08:22:21

Pregoeiro(a) Fornecedor 06, não localizamos as especificações do modelos e das faixas de
frequência dos transdutores. 16/06/2025 08:35:16

Fornecedor 6 anexamos documento que pode contribuir para a analise, consta frequencias dos
transdutores 16/06/2025 08:41:47

Sistema

O fornecedor Biogram Comércio de Insumos Farmacêuticos Ltda foi
Inabilitado no(s) lote(s) 1.. Justificativa: O produto cotado não atende às
especificações do Termo de referência quanto às faixas de frequência do: 1)
Transdutor Linear eletrônico multifrequencial; 2) Transdutor Linear eletrônico
multifrequencia; e 4) Transdutor Endocavitário eletrônico multifrequencial. As faixas
de frequência para esses itens não respeitam a variação de frequência de 01 MHz
para cima ou para baixo, estando assim em desacordo com o exigido no Edital.

16/06/2025 08:48:11

Sistema O fornecedor 10 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 16/06/2025 08:48:18

Fornecedor 6
essa resposta está sendo genérica, sem analise detalhada dos itens propostos, estão
em busca de um modelo especifico, uma adesão resolveria o problema e todos os
proponentes economizariam o tempo e dinheiro investido na participação deste
processo

16/06/2025 08:50:03

Pregoeiro(a) Fornecedor: OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA ME, solicito o anexo da ficha
técnica e registro da ANVISA. O prazo é de 02 (duas) horas. 16/06/2025 08:50:06

Pregoeiro(a)

Fornecedor 06, os modelos dos transdutores exigidos são: 4 transdutores
abrangendo as faixas indicadas, no mínimo 04 portas ativas para conexão de 04
transdutores universais, selecionáveis pelo painel, ligados diretamente ao aparelho,
sem adaptadores, sem considerar o conector tipo caneta para Doppler cego; No
mínimo 5 suportes para transdutores integrado ao equipamento.

16/06/2025 08:58:43

Pregoeiro(a)

As faixas de frequência para cada transdutor é: 1) Transdutor Linear eletrônico
multifrequencial que cubram a faixa mínima de frequência de 8,0 MHz a 18,0 MHz;
2) Transdutor Linear eletrônico multifrequencial que cubram a faixa mínima de
frequência de 5,0 a 12 MHz; 3) Transdutor Convexo eletrônico multifrequencial que
cubram a faixa mínima de frequência de 2,0 a 8,0 MHz; 4) Transdutor Endocavitário
eletrônico multifrequencial que cubram a faixa mínima de frequência de 4,0a 9,0
MHz; inclusive e que possibilite a realização de exames ginecológicos e urológicos.
Deverá ser fornecida 02 (duas) guias de biópsias reutilizáveis ou descartável,
compatíveis com o transdutor;

16/06/2025 08:58:51

Pregoeiro(a) Ainda foi aceito banda larga de frequência: apenas uma variação de frequência de 01
MHz para cima ou para baixo. 16/06/2025 08:58:57
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Pregoeiro(a)

O modelo apresentado pela empresa possui: Transdutor multifrequencial de banda
larga convexo com faixa de frequência ajustável de 2 a 7MHz; Transdutor
multifrequencial de banda larga linear com faixa de frequência ajustável de 5 a
15MHz; Transdutor multifrequencial de banda larga linear com faixa de frequência
ajustável de 7 a 14MHz; Transdutor multifrequencial de banda larga linear com faixa
de frequência ajustável de 3 a 12MHz; Transdutor multifrequencial de banda larga
setorial adulto com faixa de frequência ajustável de 1 a 6MHz; Transdutor
multifrequencial de banda larga setorial pediátrico com faixa de frequência ajustável
de 2 a 8MHz; Transdutor multifrequencial de banda larga setorial neonatal com faixa
de frequência ajustável de 2 a 8MHz;

16/06/2025 08:59:22

Pregoeiro(a)

Transdutor multifrequencial de banda larga endocavitário com faixa de frequência
ajustável 4 a 12MHz; Transdutor multifrequencial de banda larga microconvexo com
faixa de frequência ajustável 4 a 12MHz; Transdutor multifrequencial de banda larga
convexo 4D com faixa de frequência ajustável de 2 a 7MHz; Transdutor
multifrequencial de banda larga endocavitário 4D com faixa de frequência ajustável
de 4 a 12MHz; Transdutor multifrequencial de banda larga retal com faixa de
frequência ajustável de 4 a 12MHz; Transdutor multifrequencial de banda larga
endocavitário bi-plane com faixa de frequência ajustável de 5 a 12MHz; Transdutor
multifrequencial de banda larga intraoperatório com faixa de frequência ajustável de
7 a14MHz;

16/06/2025 08:59:30

Pregoeiro(a) Nenhum dos modelos de transdutores lineares e o endocavitário, respeitam a faixa
exigida, até mesmo com a variação permitida. 16/06/2025 08:59:36

Pregoeiro(a)

Fornecedor 06, informamos que estamos em busca de um modelo que atenda
integralmente às especificações estabelecidas no Edital, em observância ao princípio
da vinculação ao instrumento convocatório. Ao participarem do certame, as
empresas declaram ciência e concordância com as condições e exigências da
licitação. A alegação de que estaríamos buscando um modelo específico, ou de que
uma adesão resolveria a situação evitando custos e esforços dos demais licitantes, é
infundada e desrespeitosa. Tal afirmação desconsidera o trabalho técnico desta
Pregoeira e da equipe de apoio, que atuam com isenção, seriedade e compromisso
com a legalidade, visando garantir um processo justo, transparente e isento de
direcionamentos.

16/06/2025 09:08:47

Fornecedor 3

Bom dia Sr. Pregoeiro, referente a desclassificação da nossa empresa (SC MEDICAL)
poderia ser mais especifico quanto a desclassificação? dessa forma conseguimos se
defender de forma mais precisa no recurso comprovando o pleno atendimento. Na
sessão de sexta feira dia 13/06, o Sr disse que não encontrou nos documentos nos
documentos aonde menciona a frequência dos nossos transdutores e hoje disse que
nossos transdutores não respeitam a variação de frequência.

16/06/2025 09:19:12

Fornecedor 3
da mesma forma que o Sr. ja tinha mencionado nao ter encontrado informações
sobre o teclado alfanumerico retratil iluminado e sobre as divisões de tela e nossa
empresa comprovou o atendimento. Dessa forma peço que seja mais especifico na
motivo da nossa desclassificação para elaboração mais precisa do nosso recurso. att

16/06/2025 09:23:30

Pregoeiro(a)

Fornecedor 03, conforme informado pela empresa, as frequências estavam descritas
na proposta apresentada pela empresa. Mensagem da empresa no chat: “Fornecedor
03 - 13/06/2025 15:45:03 - destacamos que os transdutores ofertados e as
frequencias constam na proposta envida.” Ainda no chat: “Fornecedor 03 -
13/06/2025 16:51:19 - pois a proposta segue assinada sendo um documento valido.”
Foi informado por esta pregoeira que o documento iria ser analisado pela área
técnica. Sendo assim o documento foi analisado. Na proposta, a empresa informou
que o equipamento possuía: “1) TRANSDUTOR LINEAR ELETRÔNICO
MULTIFREQUENCIAL COM FREQUÊNCIA DE 3,0 MHZ A 17,0 MHZ (X4-12L); 2)
TRANSDUTOR LINEAR ELETRÔNICO MULTIFREQUENCIAL COM FREQUÊNCIA
DE 3,0 A 16,0 MHZ; (F4-12L) 3) TRANSDUTOR CONVEXO ELETRÔNICO
MULTIFREQUENCIAL COM FREQUÊNCIA DE 1,7 A 8,0 MHZ; (S1-8C) 4)
TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO ELETRÔNICO MULTIFREQUENCIAL COM
FREQUÊNCIA DE 4,0 A 11,0 MHZ;”

16/06/2025 09:32:52
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Pregoeiro(a)

O exigido no Termo de referência para os transdutores são “1) Transdutor Linear
eletrônico multifrequencial que cubram a faixa mínima de frequência de 8,0 MHz a
18,0 MHz; 2) Transdutor Linear eletrônico multifrequencial que cubram a faixa
mínima de frequência de 5,0 a 12 MHz; 3) Transdutor Convexo eletrônico
multifrequencial que cubram a faixa mínima de frequência de 2,0 a 8,0 MHz; 4)
Transdutor Endocavitário eletrônico multifrequencial que cubram a faixa mínima de
frequência de 4,0 a 9,0 MHz.” Ainda seriam aceito banda larga de frequência apenas
uma variação de frequência de 01 MHz para cima ou para baixo. Sendo assim
apenas o TRANSDUTOR CONVEXO ELETRÔNICO MULTIFREQUENCIAL COM
FREQUÊNCIA DE 1,7 A 8,0 MHZ. Por esse motivo, seguindo o princípio da
vinculação ao Instrumento Convocatório, a empresa foi inabilitada.

16/06/2025 09:32:59

Fornecedor 3

Sr. Pregoeiro, está tendo um equívoco quanto a interpretação do termo de referência
por parte de quem analisando as propostas, tecnicamente a frequência (em
megahertz – MHz) dos transdutores de ultrassom está diretamente relacionada à
resolução de imagem e à profundidade de penetração. Transdutores com frequências
mais elevadas proporcionam maior resolução espacial, sendo ideais para estruturas
superficiais e exames com alta definição, como musculoesquelético, vascular
superficial, mama, tireoide, entre outros. Já os transdutores de menor frequência
têm maior penetração, sendo mais indicados para exames abdominais profundos ou
pacientes obesos. A especificação de frequência mínima no edital estabelece um
parâmetro de desempenho aceitável. Ao ofertarmos transdutores com frequência
superior à exigida, estamos entregando um produto com capacidade técnica mais
avançada, proporcionando imagens com maior detalhamento anatômico e,
consequentemente, melhor qualidade diagnóstica.

16/06/2025 10:02:18

Fornecedor 3

Ressaltamos que, apesar da frequência ser superior, os transdutores continuam
compatíveis com as aplicações clínicas descritas no edital, e inclusive ampliam as
possibilidades diagnósticas do equipamento. Sendo assim, os transdutores ofertados
não apenas atendem, como superam tecnicamente as exigências estabelecidas, sem
prejuízo à funcionalidade ou aplicação clínica requerida.

16/06/2025 10:02:52

Fornecedor 3

Ex.: De acordo com o edital, a faixa de frequência exigida para o transdutor linear é
de 8,0 a 18,0 MHz, com tolerância de -1/+1 MHz. Assim, a faixa considerada
aceitável tecnicamente varia de 7,0 a 19,0 MHz. O transdutor ofertado, com
frequência de 3,0 a 17,0 MHz: • Atende à frequência mínima exigida (7,0 MHz com
tolerância); • Atende à frequência máxima exigida (17,0 MHz está dentro da
tolerância de 18,0 -1 MHz); • Apresenta ainda um espectro mais amplo, permitindo
maior versatilidade clínica ao cobrir também aplicações que requerem frequências
mais baixas (profundas). Dessa forma, o transdutor ofertado está em conformidade
técnica com os requisitos do edital e entrega um desempenho funcional superior ao
mínimo estabelecido, com uma ampla faixa de utilização clínica.

16/06/2025 10:15:00

Fornecedor 3 Da mesma forma que os demais modelos ofertados em nossa proposta atendem o
solicitado. 16/06/2025 10:16:55

Sistema
O fornecedor OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA ME foi Inabilitado no(s)
lote(s) 1.. Justificativa: Não anexou os documentos solicitados dentro do prazo
estabelecido.

16/06/2025 10:51:42

Sistema O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 16/06/2025 10:51:49

Pregoeiro(a) Fornecedor: BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA, solicito o anexo da ficha
técnica e registro da ANVISA. O prazo é de 02 (duas) horas. 16/06/2025 10:52:16

Pregoeiro(a) O chat está aberto para todos os fornecedores. 16/06/2025 15:17:16

Sistema Lote 01 cancelado/fracassado. Motivo: Justificativa será apresentada no chat. 16/06/2025 15:19:08
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Pregoeiro(a)

Prezados licitante, durante a sessão pública verificou-se, juntamente com área
técnica do município, inconsistências técnicas presentes no Termo de Referência que
comprometeram a adequada formulação das propostas pelos licitantes, prejudicando
a competitividade do certame e inviabilizando a seleção da proposta mais vantajosa à
Administração. As principais situações observadas foram: Especificação do teclado
do equipamento: Constatou-se erro material e insanável no Termo de Referência,
que apresentou a seguinte redação: “Teclado alfanumérico ou touch screen retrátil e
iluminado”. A formulação correta, conforme orientação da área técnica, deveria ser:
“Teclado alfanumérico retrátil e iluminado ou touch screen retrátil e iluminado”.

16/06/2025 15:19:28

Pregoeiro(a)

A exigência de que o teclado seja iluminado e retrátil — seja ele alfanumérico ou
touch screen — justifica-se tanto por questões ergonômicas quanto funcionais. O
equipamento será instalado em um ambiente com baixa luminosidade, o que torna a
iluminação do teclado essencial para garantir a visibilidade das teclas e,
consequentemente, a segurança e eficiência na operação pelo profissional médico.
Além disso, a retratilidade do teclado está diretamente relacionada à ergonomia e ao
conforto do usuário, especialmente considerando a alta demanda de utilização, com
uma média mensal de aproximadamente 1.200 exames de ultrassonografia
realizados. Um teclado retrátil permite melhor adaptação do espaço de trabalho e
redução de esforço físico repetitivo, contribuindo para a preservação da saúde
ocupacional dos profissionais.

16/06/2025 15:19:45

Pregoeiro(a)

A redação equivocada gerou interpretações divergentes entre os licitantes, afetando
a isonomia e a competitividade do certame. Trata-se de erro insanável, pois altera
diretamente a compreensão do objeto licitado e não pode ser corrigido no curso do
processo sem comprometer sua legalidade e transparência. Faixas de frequência dos
transdutores: O Termo de Referência estabelece, de forma expressa, que serão
aceitos transdutores com banda larga de frequência com tolerância de apenas ±1
MHz em relação à faixa exigida. Essa limitação, adotada para manter a padronização
técnica, mostrou-se inadequada e excessivamente restritiva diante das soluções
tecnológicas disponíveis no mercado.

16/06/2025 15:19:54

Pregoeiro(a)

Foram exigidas as seguintes faixas mínimas, com as respectivas tolerâncias aceitas:
Transdutor Linear multifrequencial: faixa mínima exigida de 8,0 MHz a 18,0 MHz →
faixa aceitável no edital: 7,0 a 9,0 MHz (limite inferior) e 17,0 a 19,0 MHz (limite
superior). Transdutor Linear multifrequencial (segunda faixa exigida): faixa mínima
exigida de 5,0 MHz a 12,0 MHz → faixa aceitável no edital: 4,0 a 6,0 MHz / 11,0 a
13,0 MHz. Transdutor Convexo eletrônico multifrequencial que cubram a faixa
mínima de frequência de 2,0 a 8,0 MHz → faixa aceitável no edital: 1,0 a 3,0 MHz /
7,0 a 9,0 MHz. Transdutor Endocavitário multifrequencial: faixa mínima exigida de
4,0 MHz a 9,0 MHz → faixa aceitável no edital: 3,0 a 5,0 MHz / 8,0 a 10,0 MHz.

16/06/2025 15:20:10

Pregoeiro(a)

Embora alguns equipamentos apresentados pelas empresas abrangessem faixas de
frequência mais amplas e superiores às exigidas, o edital restringiu a aceitação a
uma margem muito estreita (apenas ±1 MHz), o que impediu a análise de soluções
tecnicamente mais robustas e versáteis. Na prática, tal limitação não contribuiu para
garantir a qualidade técnica do equipamento — como era a intenção inicial —, e
acabou por afastar equipamentos tecnologicamente superiores, em prejuízo à
seleção da proposta mais vantajosa. Portanto, trata-se de mais um erro insanável no
Termo de Referência, que impactou diretamente a análise das propostas.

16/06/2025 15:20:20

Pregoeiro(a)

Diante das inconsistências verificadas no Termo de Referência e dos erros insanáveis
identificados nas especificações técnicas, tornou-se impossível a continuidade das
análises das propostas e, consequentemente, do próprio certame, impossibilitando
um julgamento justo e adequado. Informo que a Administração providenciará a
reformulação do Termo de Referência, com vistas à republicação de novo
procedimento licitatório, resguardando os princípios da legalidade, competitividade
e obtenção da proposta mais vantajosa.

16/06/2025 15:20:31

Sistema
O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A
mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 16/06/2025 15:27:00,
Prazo final: 16/06/2025 15:37:00).

16/06/2025 15:26:28

Fornecedor 3
Intenção de recurso de SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME para o lote
01 . (Boa tarde sr. Pregoeiro, manifestamos a intenção de recurso contra a decisão
de fracassar o item, pois atendemos o edital é claro quanto as solicitações e
atendemos o mesmo na integra.)

16/06/2025 15:36:45
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Sistema
Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1.. Os interessados devem registrar o
recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 23/06/2025 23:59, Prazo contrarrazão:
26/06/2025 23:59).

16/06/2025 15:37:12

Fornecedor 1 sra. pregoeira, irá disponibilizar a lista de concorrentes? 16/06/2025 15:38:52

Pregoeiro(a) Fornecedor 01, fica disponível na Ata das Propostas. 16/06/2025 15:40:43

Sistema O(s) lote(s) 1. fracassado(s) foi(ram) homologado(s). 02/07/2025 08:10:13

Julgamento de Recursos e Contrarrazões
Solicitação Resposta
Nome: LORINIL ACOSTA Nome: Bárbara Míriam Braga Maciel

Recurso:
Boa tarde Sr. Pregoeiro e equipe, segue o nosso recurso contra a nossa
desclassificação para vossa análise. RECURSO_JOAO_MONLEVADE_-
_MG.pdf

Resposta:
Prezados, segue resposta ao pedido de recurso.
RESPOSTA_AO_PEDIDO_DE_RECURSO,_PARECER_JURIDICO_E_DECISAO_DA_AUTORIDADE_SUPERIOR_PE_17-2025.pdf

Lista de Classificação do Lote 1
LOTE FRACASSADO

Avisos do processo
Data / Hora Descrição

23/04/2025
09:31:36 Prezados licitantes, atenção para a RETIFICAÇÂO 01.

13/05/2025
10:33:46

A Pregoeira oficial responsável pelo Pregão referenciado, suspende temporariamente a abertura agendada para
o dia 15/05/2025 às 08:30 horas, para análise e encaminhamentos embasada nos pedidos impugnações
recebidas referente ao objeto. Nestas condições, eu, Bárbara Míriam Braga Maciel, Pregoeira Oficial da
Prefeitura Municipal de João Monlevade firmo o presente suspendendo a abertura do processo. Após análise e
resposta, nova data será agendada e publicada.

19/05/2025
14:13:50 Levantamento e Retificação 02, após análise dos pedidos de Impugnação.

19/05/2025
14:13:55

Atualizações do processo após publicação:
Data do início da disputa: : (15/05/2025 08:30:00 > 02/06/2025 08:30:00)
Data Inicial: : (10/04/2025 07:00:00 > 20/05/2025 07:00:00)

19/05/2025
14:14:27 Prezados licitantes! Atenção para a RETIFICAÇÃO 02.

30/05/2025
09:39:08

Atualizações do processo após publicação:
Data do início da disputa: : (02/06/2025 08:30:00 > 13/06/2025 08:30:00)
Data Inicial: : (20/05/2025 07:00:00 > 02/06/2025 07:00:00)

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes
Adjudicação Homologação

Data/Hora Data/Hora

Lote 1 02/07/2025 08:10:13

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/76a8b8ac-22b8-43ca-b058-0ae1a8b5006c.pdf
http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/76a8b8ac-22b8-43ca-b058-0ae1a8b5006c.pdf
http://documentos.licitardigital.com.br/ata-disputa/a848a373-1b2c-4311-a051-6d442ec13ec5.pdf
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Homologação Completa: 0 de 0 lote(s).

Documento gerado em 02 de Julho de 2025.

____________________________________________________
Bárbara Míriam Braga Maciel – Pregoeiro(a)

____________________________________________________
Cleidmar Julita Moreira de Paula - Equipe de Apoio

____________________________________________________
Renata Aparecida de Freitas Vitor - Equipe de Apoio


