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TTEERRMMOO  DDEE  RREETTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  NNºº  000022  DDEE  EEDDIITTAALL  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  

  

Edital: Pregão 41/2020 

Tipo: Menor Preço 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE TESTES POR 

IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG E 

IGM ANTI-SARS-COV-2, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CENTO DE APOIO AO 

DIAGNÓSTICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

 A Pregoeira, Érica Marcia Rabelo Silva Araújo, designada pela portaria 249/2020, 

considerando solicitação do setor requisitante de correção no nível de sensibilidade e 

especificidade clínica compatível aos valores usuais de mercado, RETIFICA: 

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I 

Considerar novo termo de referência anexo a esta retificação. 

ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA  

Descrição do objeto:  

ONDE SE LÊ: 

Teste imunoensaio fluorescente (FIA) para determinação quantitativa de anticorpos IgM / 

IgG contra o SARS-CoV-2 em amostras de sangue total/soro/plasma humano. Sensibilidade 

clinica mínima de 95,8%, Especificidade clinica mínima de 97,0%. 

LEIA-SE: 

Teste imunoensaio fluorescente (FIA) ou quimioluminescente para determinação quantitativa 

de anticorpos IgM / IgG contra o SARS-CoV-2 em amostras de sangue total/soro/plasma 

humano. Sensibilidade clinica mínima de 93,30%, Especificidade clinica mínima de 89,60%. 

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. OBJETO 
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ONDE SE LÊ 

Teste imunoensaio fluorescente (FIA) para determinação quantitativa de anticorpos IgM / 

IgG contra o SARS-CoV-2 em amostras de sangue total/soro/plasma humano. Sensibilidade 

clinica mínima de 95,8%, Especificidade clinica mínima de 97,0%. 

LEIA-SE: 

Teste imunoensaio fluorescente (FIA) ou quimioluminescente para determinação quantitativa 

de anticorpos IgM / IgG contra o SARS-CoV-2 em amostras de sangue total/soro/plasma 

humano. Sensibilidade clinica mínima de 93,30%, Especificidade clinica mínima de 89,60%. 

 

RATIFICAM-SE as demais cláusulas do edital. 

 

 

Fica retificado para o dia 13/11/2020 às 08:30 horas a abertura do processo licitatório. 

 

                                         

 

         João Monlevade, 29 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

ERICA MÁRCIA RABELO SILVA ARAÚJO 

                       Pregoeira  


